
注意事項
担架に⼊浴者を乗せたら、必ず 安全ベルトを着⽤してください。
安全ベルトを外したときには、⼊浴者のそばから絶対に離れないでください。

安全ベルトは⼊浴者の体格に合わせ、適切な⻑さに調節してください。

⼊浴者を担架に移乗させたら、全てのサイドフェンスを起こして固定を確認してください。
サイドフェンスを操作するときは、挟み込みに注意してください。

アームサポートを操作するときは、挟み込みや⼊浴者との⼲渉に注意してください。

リクライニング操作をするときは、⼊浴者の状態に注意してください。

⼊浴者を担架に乗せたら、上肢を担架の内側に⼊れてください。

担架上で⼊浴者の姿勢を変えるときは、⼿⾜の指の状態に注意してください。

担架上での移乗・洗髪・洗⾝作業時は、⼊浴者の落下に注意してください。

担架上での作業

長さを調節



注意事項
ストレッチャー（洗浄台）を移動するとき以外はキャスターを必ずロックしてください。

ストレッチャー（洗浄台）を浴槽へ連結後、連結完了ランプの点灯を確認してください。

担架がストレッチャー（洗浄台）または浴槽に固定されたことを確認するまで連結の解除ペダルを踏まないで
ください。

注意事項
担架の移動レバーは、浴槽とストレッチャー（洗浄台）の連結を確認するまで操作しないでください。 ※
担架を移動させ始めたら、担架移動レバーから指を離してください。 ※

浴槽またはストレッチャー（洗浄台）に固定した後は、担架を押し引きして固定を確認してください。 ※

⼊浴前に、浴槽内の湯温を表⽰温度と⼿で確認してください。 （シャワー浴の場合はシャワーの温度）
給湯やさし湯を⾏うときは、表⽰温度と⼿で湯温を確認してください。

⼊浴中に⾼温の湯をさし湯するときは、⼊浴者の⾜先にかからないように注意してください。

⼊浴中は⼊浴者の状態を常に看視してください。

浴槽や担架を昇降、または担架を進⼊させるときは、⼊浴者の状態に注意してください。

⼊浴者にシャワーをかけたままの状態で離れないでください。

⼊浴者にハンドシャワーをかけるときは常に⼿で温度を確認してください。

ストレッチャー
（洗浄台）の操作

⼊浴作業、操作

※担架スライド式
の場合

点灯

手で確認表示で確認

解除ペダル

担架移動レバー



製品をご使⽤する際は､機器の管理者の⽅が始業点検項⽬に基づき、必ず始業点検 （⽇常点検）を実施してくだ
さい。

点検時に異常が発⾒された場合は、製品の使⽤を中⽌して最寄りの弊社営業所までご 連絡ください。
始業点検項⽬以外でも部品が破損しているなど、⽇頃お使いになっていたときとは違う異常を感じましたら、
製品を使⽤せずに、最寄りの営業所までご連絡ください。
⻑期間使⽤しなかった製品を使⽤再開する場合は、機器が正常に動作するか⼗分な点 検を⾏ってください。

始業点検

始業点検項⽬ 点検⽇   年  ⽉  ⽇
項⽬ 点検内容 点検⽅法 チェック 備考
① ○○○○ △△△△ □ OK・□ NG

② ○○○○ △△△△ □ OK・□ NG

③ ○○○○ △△△△ □ OK・□ NG


